Desinfektions und Reinigungs Protokoll fur traghare

Ultraschall Systeme wahrend der COVID-19 Pandemie

Vor der Untersuchung
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Im Patientenzimmer

1 Den Container so nah wie
moglich and der Tur lassen,
entweder auf einem Tisch,

Rollwagen, oder auf dem
FuRboden
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Die Schutzfolie sollte
NIEMALS mit dem Container
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Mitteln und ortlichen Umstanden angepasst werden

Nach der Untersuchung
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Mitteln und ortlichen Umstanden angepasst werden

Anmerkungen

e Dieses Protokoll sollte an ALLEN Patienten mit Verdacht auf oder bestatigter Ansteckung mit COVID-19 angewandt
werden. Es kann auch fur Patienten in Isolation oder fur andere Infektionskrankheiten genutzt werden.

e Bei Patienten mit geringem COVID-19 Risiko und wo ortliche Anordnungen bei solchen Patienten das Tragen von
personlicher Schutzkleidung einschlielich Handschuhen, Masken und Augenschutz nicht erfordern, sollte die
Reinigung von Ultraschall Systemen ortlichen Anweisungen und den Vorschriften der Hersteller folgen.

 PoCUS kann fur Patienten mit bestatigter oder potentieller COVID-19 Infektion vorteilhaft sein z.b. durch die
Untersuchung der Lungen- und Herzfunktion, Kreislaufstatus, Gefapzugang, Verfahrensanleitung, und Bestatigung
endotrachealer Intubation.

 PoCUS kann auch Patienten dienen die Beschwerden haben, die nicht direkt auf COVID-19 zuruckzufluhren sind,
obwohl eine gleichzeitige COVID-19 Infektion besteht.

e Der Nutzen von PoCUS konnte wahrend der Pandemie zunehmen, wenn der Zugang zu Rontgenbildern, CTs,
Ultraschall Untersuchungen in der Radiologie, und Echokardiographien eingeschrankt ist.

o Sollten COVID-19 Ansteckungen in der Bevolkerung weiter ansteigen, werden infizierte Patienten haufiger ohne
typische Symptome wie Atmungsbeschwerden oder Fieber erscheinen. Sobald ortliche Anweisungen Schutzkleidung,
Einmalhandschuhe, Masken und Augenschutz fur alle Untersuchungen verlangen, sollte dieses Protokoll bei allen
Patienten verwendet werden.

 PoCUS kann ansteckende Krankheiten Ubertragen, wenn diese MaBnahmen zur Infektionskontrolle nicht strikt
eingehalten werden. Das Ultraschallgerat, der Benutzer, und das Ultraschallgel konnen alle als Infektionstrager wirken
und so Patienten und Klinikpersonal in Gefahr bringen.

e Die Nutzung tragbarer Ultraschall Systeme sollte in Betracht gezogen werden, da diese Systeme einfacher sauber zu
halten und zu reinigen sind, aber sind gro3eren Machinen in Bildqualitat unterlegen.

e Ein Gerat mit Bildschirm (Smartphone, Tablett, usw.) das nur fur diesen Zweck benutzt wird ist zu empfehlen, wenn
moglich.

Definitionen
o System: alle tragbaren Gerate, einschliel3lich Sonden (mit oder ohne Kabel) und integrierten Bildschirmen oder

eigenstandigen Geraten die als Bildschirm dienen Smartphone, Tablett, usw.).

» Desinfektionstucher: Reinigungsmittel schlieBen Flussigkeiten und Feuchttucher ein. Die chemische
Zusammensetzung der Feuchttucher sollten mit den Empfehlungen des Herstellers fur jedes Gerat kompatibel sein UND
effektiv den COVID-19 Virus eliminieren. Die Desinfektion des Ultraschall Systems sollte immer auch Bildschirme,
Sonden, Ablagen, Kabel, und andere verbundene Gerate einschliel3en.

Hinweise

e Der Schlussel zum Erfolg dieses Anwendungs Protokolls ist eine sorgfaltige Reinigung vor der Benutzung und die
zweifache grundliche Reinigung des gesamten Systems sowie der Sonden nach der Benutzung.

e Man sollte niemals kontaminierte Oberflachen ohne Handschuhe anfassen. Im Zweifelsfall immer wiederholte sorgfaltige
Handhygiene anwenden.

e Das Gerat immer nur mit Handschuhen beruhren.

 Wenn spezielle Sondenfolien nicht vorhanden sind, konnen stattdessen durchsichtige Plastikbeutel oder
Regenschirmbeutel, die mit Gummibandern befestigt sind, benutzt werden. Diese Schutzhullen mussen nicht steril sein.
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